ACCESSOI RES POUR 

I 

GENERATEURS- SYNTH ETISEURS 



AP. 401 ATTENUATEUR PROGRAMME (compatible : CS 301 - CS 201 - CS 202 - CS? 201 S) 
402 CADEMCEUR AUTOMATIQUE (compatible : CS 303 - CS 301 - CS 201 - CS 202) 

292 GENERATEUR D'HARMONIQUE (compatible : CS 301 - CS201 CS 202 - CS 201 S) 

293 FORMEUR D'iMPULSION (compatible : CS 301 - CS 201 - CS 201 S) 

294 DIVfSEUR DE FREQUENCE (compatible : CS 301 - CS 201 - CS 201 S - CS 303) 

295/296 COMPARATEUR DE PHASE (compatible : CS 201 CS 202 - CS 303) 
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403 AMPLIFICATEUR (compatible : CS 302 R CS 301 CS 303) 



ATTENUATEUR PROGRAMME AP 401 




Compatible : CS 301 - CS 201 S- CS 202 

BUT 

L'attenuateur programme ADRET type AP 401 
perrnet /attenuation de tous signaux, du continu 
a 100 MHz, de 0 a — 99 dB, 

La commande de /attenuation s'effectue soit 
en local (2 commutateurs decimaux) soil a dis- 
tance (en code DCB 1 - 2-4-8) , Dans ce dernier 
cas, /attenuation maximum est portee a 
- 105 dB. 

PRINCIPE 

L'attenuation s'effectue par, /intermediate de 
cellules en TTconneetees en serie. 

Les cellules sont mises en service en fonction 
des vaieurs codees issues soil des commutateurs 
decimaux, soit de t'organe de telecom mande. 

Assoc ie au programmateur 211 A® ou 212 A 
ADRET, /AP. 401 perrnet la selection de 8 
frequences differentes possedant chacune son 
propre niveau. 

■Voir Eiche Technique 09, 



adneb 





BANDE PASSANTE 
ATTENUATION : 



CARACTERISTIGUES 

0—60 MHz, utilisable jusqu'a 100 MHz, 

0—99 dB (105 dB en teiecommande) 
par pas de 1 dB, 

Niveau admissible : 2 V eff. sur 50 il 
soit + 1 9 dBm, 

Precision : de 0 a 10 MHz ± (0,2 + 0,001 N) dB 
de 10 MHz a 60 MHz ± (0,5 + 0,01 N) dB p 

N, etant /attenuation programmes ou affichee. 
Perte d f insertion : 0 a 60 MHz < 0,5 dB. 
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TOS : 



de 0 a 60 MHz < 1.35 
de 60 a 100 MHz < 1,65. 



IMPEDANCE 

CAR ACTERISTIQUE : Entree et sortie 50 H 



PROGRAMMATION : 2 chiffres DCB 1-24-8 
impedance 3,3 Kfl 



ALIMENTATION : 
DIMENSION : 
MASSE : 
CUMAT1QUE : 



niveau — 1 V a ± 0,5 V 

niveau "1" + 6 V a ± 1,5 V 
Temps d'acquisition : 5 ms 



1 15-127-220 V ± 15%, 35 VA,50Hz a 400 Hz, 
H = 88 mm, L = 200 mm, P = 340 mm 12 U) 
3,7 Kg. 

Stockage — 20 G Ca + 70 G C 
fonct. 0 a + 50 c C. 
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CADENCEUR AUTQMATIQUE 402 




BUT 

Le cadenceur automatique ADRET type 402 utilise avec un programmateur, 
permet la selection manuelle ou automatique de huit frequences differentes 
predeterm inees su r le program m a teur associe (311-211-211 A - 21 2-212 A), 

L'avance s'effectue voie par voie selon 3 modes ; 

MANUEL : par bouton poussoir et bouton REMISE a 1, 

AUTOMATIQUE : la cadence est reglabte par potentiometre, 

EXTERIEUR : par fermeture d un contact exterieur. 

Chaque voie en service est reperee par un voyant lumineux. 



PR [NCI PE 

Trois bistables sent attaques en serie, soit en manuei, soit par i'intermediaire 
d'un multivibrateur a frequence variable. Pour chacune des 8 voles, un circuit 
effectue le decodage des differents etats des bi stables pour que la voie 
desiree soit selectionnee sur le program mateur. 



CARACTERISTIQUES. 

ALIMENTATION : + 6 V fournie par le generateur associe, 
CAD EN GEM ENT progressif de 0, 15 s a 5 s, 

Dimensions : 125 x 65 x 45 m/m. 

Masse : 300 grammes. 



GENERATEUR D'HAR MONIQUES 292 



BUT 

Get accessolre branche a la sortie d'un generateur synthetiseur, deiivre des 
impulsions a la frequence du generateur, maisde duree tres breve, correspon- 
dant a un spectre de frequences s'etendant jusqu'au dela de 400 M Hz. 



CARACTERISTIQUES 

ENTREE : 



PRINCIPE SORTIE : 

Get accessoire utilise i'effet de resistance negative 
d'une diode Tunnel, ce qui permet de delivrer des 
impulsions d'une duree tres breve. DIMENSION : 



frequence Da 2 MHz 
niveau 1 V sur 50 £2 

impulsions, duree < 1,6 ns 
spectre utt Usable jusqu'a 500 MHz 
niveau, 300 mVc/c sur 50 £2 

90 mm, x 25 mm, x 25 mm. 




MASSE : 



200 grs. 




FORMEUR D'IMPULSION 293 




BUT 

Le formeur d' impulsion ADRET, type 293, branehe a ia sortie d un generateur 
synthetiseur (301, 201 ou 201 S), delivre soit des signaux carres de recurence 
variable, soit des impulsions de duree ajustable. 

Dans ces deux cas, la frequence de sortie du 293 estcelle affichee sur le genera- 
teur-synthetiseur* Les impulsions et les signaux carres sent disponibies sur deux 
sorties symetriques. L'al indentation s'effectue a partir du generateur associe. 
Chaque sortie peut commander directement 4 charges DTL/TTL standard. 



PRINCIPE 

Les signaux smusofdaux issus du generateur sent tout d'abord transformes en 
signaux carres a rapport cyclique reglable, puis transmis au circuit symetrique de 
sortie soit directement (signaux carres), soit par I'intermediaire d'un circuit dif- 
ferentiateur a constante de temps reglable, (impulsions). 



CARACTERISTIQUES 

ALIMENTATION : + 6 V fournie par 
le generateur utilise. 

ENTREE : frequence 0 a 2,5 MHz 
impedance 50 il 
forme sinusotdale 
niveau 0/5 V a + 2,5 V ef f , 



SORTIES : complements! res, 

carre, rapport cyclique; 

40 % a 60 % 

Tm et Td < 20 ns 
niveau 0/+ 3 V et +3 V/0 
impedance 50 £2 

DIMENSIONS 125 x 65 x 45 mm 
MASSE 300 grammes 



DIVISEUR DE FREQUENCE 294 



BUT 

Le diviseur decimal ADRET type 294 delivre des signaux carres dent la frequence de 
sortie est le dixieme de la frequence inerdente, affichee sur le generateunsynthetiseur 
associe. Les signaux sont delivres sur deux sorties complementaires et I'alimentation est 
fournie par le generateur-synthetiseur. Chaque sortie peut commander directement 4 
'“'arges DTL/TTL standard. 



PRINCIPE 

Les signaux sinusoidaux d'entree sont tout d'abord transformes en signaux carres puis 
successivement divises par 5 et 2 avant d'attaquer le circuit symetrique de sortie* 



CARACTERISTIQUES 

ALIMENTATION ; -f 6 V par le gene- 
rateur utilise. 

ENTREE : frequence 0 a 2,5 MHz 

forme sinusoidale, 
niveau ; 0,5 V a 1,5 V 
eff. 

impedance : 50 £2 



SORTIES : complementaires 

0-250 kHz 

carre, rapport cyclique, 
50 %, Tm et Td < 20 ns 
niveau 0/+ 3 V et + 

3 V/0 

impedance 50 il 

DIMENSIONS 125 x 65 x 45 mm 
MASSE ; 300 grammes 





COMPARATEURS DE PHASE TYPES 295/296 



BUT 

Le comparateur de phase ADRET type. 295,delivre une tension directement 
proportionnelle au dephasage existent entre la frequence de sortie du genera- 
teur-synthetiseur et une source de frequence exterieure. Cette tension alimente 
un galvanometre interne et petit et re utilisee pour asservir la frequence de sortie 
du generateur sur la source exterieure. Dans ce dernier cas, et pour le modele 
295, un voyant s'etient des que le verrouillage en phase est effectif. 




Compatible ; CS 201 - CS 202 * CS 303 



PRINCIPE 

Apres mise en forme, les signaux 
sinusoildaux d'entree attaquent un 
circuit logique "GU" exclusif. Ce 
circuit delivre des impulsions dont 
la largeur est fonction du dephasage 
exislant entre les deux sources de 
frequence, Ces impulsions sont en- 
suite integrees par un circuit, dont 
la constante d'integration est va- 
riable en fonction de la gamme de 
frequence consideree. La tension 
resultante alimente alors le galva- 
nometre mcorpore et el le est dispa- 
nible sur une sortie BNC pour 
f asservissement du generateurutilise 
en mode FM; iE est egalement prevu 
une sortie sur fiche banane pour 
enregistrement analogique. 



CARACTERISTIQUES 

ENTREE : impedance 1 Mf^30 pF 
niveau 30 mV a 7 V eff, 
frequence 10 Hza 2MHz 

SORTIE : impedance 1 

niveau + 5 V pour la to- 
tal ite de chaque gamme. 

CONSTANTE DE TEMPS : 

commutable de 2 s a 
200 ms en fonction de 
la frequence centrale et 
de fexcursion selection- 
nee. 

DIMENSION : 125 x 65 x 45 mm 

MASSE : 300 grammes 

ALIMENTATION : + 6 V fournte 
par le generateur 
associe. 



Le comparateur de phase type 296 possede les memes caracteristiques que le modele 296 mais sa frequence d utilisation s etend jusqu'a 
60 MFIz. II est done util isable avec les generateurs-synthetiseurs types 202 (Voir fiche technique N c 5), 



AMPUFICATEUR TYPE 403 



BUT 

L'amplificateur a deux voies ADRET type 403 est destine a amplifier tous signaux dans une bande de 0 a 250 kHz; il est done compatible 
avec les generateurs-synthetiseurs ADRET types 302 B 301 et 303. Chacune des deux votes possede deux sorties en opposition de phase 
avec des impedances de sortie commutable. 



CARACTERISTIQUES 

Bande passante : 0 a 200 kHz 
Puissance de sortie : 2 x 10 W crete 
SensibiNte :10 V (pour 200 V en sortie) 
Distorsron : a 1 kHz 0,25% 

de 0 a 200 kHz 1 % 



Bruit de fond ; — 70 dB 

Impedance d'entree : t M£Z/150 pF ou 600 £2 
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Impedance de sortie : 1 «£2 (avec Zi — 5 £2) 

600 £1 (avec Zi - 600 £2) 
Gain : 1 -2-5-1 0-20 plus vernier 
N iveau de sortie : 2 x 1 00 V entre phase et masse 
2 x 200 V entre phases 
Dephasage : < 1° jusqu'a 25 kHz 
< 3° jusqu'a 200 kHz 
Taux de rejection en mode commun : 

80 dB de 0 a 5 kHz 
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